	LP.
	Parametr
	Wymóg
	Opis

	1.
	stół chirurgiczno - zabiegowy 
	TAK
	 

	2.
	Z regulacją sprężynowo gazową zakresów tren i anty trend 20°/20°
	TAK
	 

	3.
	Z regulacją mechaniczno-hydrauliczną w zakresie wysokości  605 - 910 mm
	TAK
	 

	4.
	Z regulacją sprężynowo gazową części plecowej w zakresie 75°
	TAK
	 

	5.
	Na podstawie jednej 4 kołowej wraz z pedałem hamulca
	TAK
	 

	6.
	Asymetryczna podstawa jezdna w kształcie litery U - umożliwiająca lepszy  dostęp ramienia C
	TAK
	 

	7.
	Stół w całości przezierny, umożliwiający wykonanie zabiegów wszczepiania rozruszników serca
	TAK
	 

	8.
	Udźwig stołu min. 160kg
	TAK
	 

	9.
	Podstawa, rama oraz blat wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK
	 


