OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rejestratory holterowskie 5 szt.:

· rejestrator 3 kanałowy

· czas zapisu min. 48 godzin

· zasilany przez 1 baterię 1,5V typ AA

· detekcja stymulatora serca

· Torba, pas na rejestrator 

· Nośnik pamięci – karta, kompatybilna z posiadanym  przez szpital systemem Aspel

· Termin gwarancji min. 24 miesiące

