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Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę rękawic medycznych i materiałów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych              DZZ-382-5/11
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie              z otrzymanym zapytaniem: 
Pytanie 1  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu V pozycji 1 . 

Wydzielenie tej pozycji pozwoli na złożenie większej ilości ofert i korzystnie wpłynie na konkurencję cenową.
Odp; Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
Pytanie 1 - Dot. Pkt .3 ustęp 3.7 odnośnik b) SIWZ w odniesieniu do Załącznika nr 1-Specyfikcja techniczna …Część I poz.1,2  i Część V poz.1,2.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający pod sformułowaniem certyfikat CE rozumie deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie rękawic znakiem CE. 

Pozycje 1 i 2 w Części I to odpowiednio rękawice diagnostyczne lateksowe i rękawice diagnostyczne winylowe, a pozycje 1 i 2 w Części V to odpowiednio rękawice diagnostyczne nitrylowe i rękawice diagnostyczne lateksowe do procedur wysokiego ryzyka. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rękawice diagnostyczne są klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i nie jest obowiązkowy ani wymagany udział jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Certyfikat jednostki notyfikowanej jest obowiązkowy i wymagany w przypadku rękawic jałowych chirurgicznych klasy IIa i zgodnie z art.11 pkt.7 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz.679) na opakowaniu powinno znajdować się CE z numerem jednostki notyfikowanej na potwierdzenie faktu udziału jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności produktu z wymaganiami zasadniczymi. 

Odp: Tak
Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści grubość mankietu od 0,08mm przy spełnianiu pozostałych parametrów?

Odp: Zgodnie z SIWZ
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