Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie                                 Olsztyn, 2011-03-28
ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

Tel. (89) 532-63-49, (89) 532-63-80

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę odczynników              i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz wyposażenie laboratorium szpitalnego  w laboratoryjny system informatyczny – LIS-                      i włączenie go do aplikacji Infomedica firmy Asseco DZZ-382-9/11
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), dokonuje wyjaśnień i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z otrzymanym zapytaniem: 
 
1. Dotyczy Załącznika nr 2A, P-kt 7:
Czy Zamawiający dopuści analizator o zakresie liniowości dla WBC do 440 x 1000/µl?

 Odp: Tak, zamawiający określił liniowość dla WBC nie mniejszą niż 400 x 1000/ul.

2. Dotyczy Załącznika nr 2A, P-kt 17 i19:
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w punktach 17 i 19 podając te same numery załączników w obu wymienionych przypadkach?

W razie pomyłki prosimy o skorygowanie i modyfikację w SIWZ.

 Odp: Tak, zamawiający popełnił pomyłkę umieszczając w SIWZ dwukrotnie opis wyposażenia dodatkowego  - załącznik Nr 12 do SIWZ.

3.           
Dotyczy Załącznika nr 2A, P-kt 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup o parametrach analizatora głównego, rok produkcji 2005?

Wykonawca gwarantuje powtarzalność i wiarygodność wydawanych wyników z aparatem głównym.

 Odp: Tak, zamawiający wyrazi zgodę na analizator backup , rok produkcji 2005, pod warunkiem zaoferowania analizatora gwarantującego powtarzalność wiarygodność wyników oraz pełen serwis techniczny w całym okresie dzierżawy aparatu.
4. Dotyczy Załącznika nr 2A:
Czy ze względu na  konieczność wykonywania oznaczeń dla próbek o podwyższonej lepkości  i próbek pediatrycznych /Szpitalny Oddział Noworodków oraz Blok Ginekologiczno – Położniczy/ Zamawiający wymaga po rygorem nieważności oferty, aby analizator główny miał możliwość wykonywania oznaczeń również w trybie kapilarnym o objętości nieprzekraczającej 50µl?

Odp: Ilość wymaganej krwi dla oznaczeń pediatrycznych nie została opisana w warunkach granicznych                      i ocenianych i nie podlega ocenie. Zamawiający oczekuje analizatora umożliwiającego wykonanie badania morfologii dla noworodków z jak najmniejszej ilości krwi.

5.  

Dotyczy Załącznika nr 3a – zestawienie parametrów granicznych i ocenianych:

Czy Zamawiający dopuści analizator z odczytem optycznym dla metod krzepnięciowych? Zastosowane rozwiązanie techniczne (odczyt optyczny przy długości fali 672 nm) eliminuje interferencje ze strony lipemii, bilirubinemii, hemolizy równie dobrze jak odczyt wiskozymetryczny z jednoczesną zaletą większej (w porównaniu z odczytem wiskozymetrycznym) czułości i powtarzalności badań, zwłaszcza w przypadku próbek ze zmniejszona zawartością fibrynogenu 
Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
6.
Czy Zamawiający dopuści analizator z konstrukcją techniczną zapobiegającą kontaminacji wyposażoną w dwie igły? 

Należy nadmienić, że obecny kształt opisu przedmiotu zamówienia w zał. nr 3 (tj. metoda wiskozymetryczna pomiaru oraz 3 oddzielne igły pipetujące) dopuszcza tylko jeden możliwy typ analizatora - STA Compact, którego dostawcą jest firma Roche.
Odp: Tak, zamawiający dopuści analizator  posiadający dwie igły

7.
Dotyczy Załącznika nr 3a – zestawienie parametrów granicznych i ocenianych, tabela 2

Czy punkty oceny jakości 6, 7, 8 Zamawiający będzie oceniał proporcjonalnie tj. oferent oferujący największą ilość odczynników, kuwet bądź próbek na pokładzie dostanie maks ilość punktów a pozostali proporcjonalnie do zaoferowanych wartości? 
Odp: Tak, zamawiający będzie stosował zasadę proporcjonalności, zgodnie z opisem w SIWZ.

8. Dotyczy załącznika nr 6:  minimalne warunki techniczne wyposażenia Laboratoryjnego Systemu Informatycznego:

Czy Zamawiający zezwoli na dostarczenie wraz z serwerem systemu operacyjnego Windows 2003 Serwer?  System ten został zaprojektowany aby zagwarantować większą wydajność

i bezpieczeństwo w środowisku sieci opartej o rozwiązania firmy Microsoft.

Odp: Tak, zamawiający zezwoli na dostarczenie wraz z serwerem systemu operacyjnego Windows 2003 Serwer.
9. Dotyczy załącznika nr 1A:  zestawienie parametrów granicznych i ocenianych analizatorów biochemicznego i immunochemicznego z aparatami back-up:

        Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania b-HCG o różnych zastosowaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy? 
Odp: Zamawiający zamierza stosować test b-HCG jako test ciążowy oraz  jako marker nowotworowy.
10. Dotyczy załącznika nr 1A:  zestawienie parametrów granicznych i ocenianych analizatorów biochemicznego i immunochemicznego z aparatami back-up:

          Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV), czy też dopuszcza złożenie oferty na odczynniki troponinowe gorszej jakości?
Odp: Tak, zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , i nie dopuszcza   złożenie oferty na odczynniki do oznaczania troponiny gorszej jakości?
11. Dotyczy załącznika nr 1A:  zestawienie parametrów granicznych i ocenianych analizatorów biochemicznego i immunochemicznego z aparatami back-up:
Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga aby parametr prokalcytonina oznaczany był metodą półilościową czy metodą w pełni ilościową?

Odp: Zamawiający wymaga aby parametr prokalcytonina oznaczany był metodą w pełni ilościową
12. Dotyczy odpowiedzi zamawiającego z dnia 17.03.2011r.:
Prosimy o wyjaśnienie czy odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.03.2011 na pytanie 5 (analiza moczu) oznacza że należy zaoferować kontrolę międzynarodową zgodnie z zapisem SIWZ (Załącznik Nr. 18, § 1 pkt 2)?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga  zaoferowania kontroli międzynarodowej zgodnie z zapisem SIWZ (Załącznik Nr. 18, § 1 pkt 2)
13. Jakiego sprzętu komputerowego, wyposażenia dodatkowego i o jakich parametrach wymaga Zamawiający w pakietach nr III, IV, V ?

Odp: Zamawiający wyjaśnia, ze dla zadań III,IV,V w odniesieniu do wymogów zawartych w załączniku VI do SIWZ obowiązują parametry minimalne dotyczące stacji roboczej
14. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 18 do specyfikacji; § 1 pkt 3 umowy:
Prosimy o wykreślenie punktu 3 z  § 1 umowy mówiącym o „Wyposażeniu dodatkowym zaoferowanym do danej części zamówienia, po zakończonym okresie obowiązywania umowy, który  staje się własnością ZAMAWIAJĄCEGO”.
lub zastąpienie tego punktu zobowiązaniem do sprzedaży  „wyposażenia dodatkowego” po cenie rynkowej.

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego (art. 2 pkt 13 PZP) jest nim tylko umowa odpłatna zawierana między zamawiającym i wykonawcą. Darowizna nie może więc stanowić przedmiotu postępowania o zamówienie publiczne. Nadmieniamy także, iż wspomniany zapis jest bardzo ryzykowny dla Zamawiającego, który może się spotkać z zarzutem obejścia PZP przy zakupie „wyposażenia dodatkowego”. Są to przedmioty o określonej wartości, a ich cena będzie musiała być „ukryta” w cenie dostawy odczynników. 
Odp: Załącznik nr 18 §1 otrzymuje brzmienie:

                                                              
 § 1

1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych zgodnie z ofertą przetargową. Oferta stanowi integralną część umowy jako załącznik Nr 1.
2.
WYKONAWCA zapewnia pracownikom laboratorium szpitalnego udział w ogólnopolskich i międzynarodowych programach kontrolnych dla oferowanych części zamówienia.

3.
Wyposażenie dodatkowe zaoferowane do danej części zamówienia, po zakończonym okresie obowiązywania umowy, ZAMAWIAJACY może wykupić od WYKONAWCY za 1 zł.
4.
Strony dopuszczają możliwość zmienności ilościowo – wartościowych  asortymentu                 w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem zachowania cen jednostkowych wynikających z umowy i nie przekroczenia ogólnej wartości umowy.
15.
Dot. Załącznika nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o pojedyncze kuwety? Praca z kuwetami pojedynczymi gwarantuje brak strat niewykorzystanych kuwet w porównaniu do systemów wykorzystujących do pracy kuwety zgrupowane w bloki lub tzw. stripy i utrzymanie wymaganej wydajności diagnostycznej aparatu. 
Odp: Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o system gwarantujący brak strat niewykorzystanych naczynek pomiarowych w przypadku badań robionych pojedynczo.
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Podpis kierownika zamawiającego                                                        

                                                                                                                        lub osoby upoważnionej
