Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotam zamóweniana jest użądzenie składajacy się z jednostki grzewczej oraz 200 sztuk kocy grzewczych kompatybilnych do w/w urządzenia.

Jednostka grzewcza musi byc wyposażona w :

· filtr powietrza wdmuchiwanego do koców,

· alarm przekroczenia temperatury ogrzewajacego powietrza (zarówno przegrzania, jak i niedogrzania) powodujacy wyłaczenie systemu grzejnego, bądz całego urzadzenia,

·  alarm nieprawidłowego połączenia rury z urzadzeniem oraz uszkodzenia czujnika temperatury,

· czujnik tamperatury umieszczony na końcu rury – zapewnia odczyt rzeczywistej temperatury powietrza nadmuchiwanego na pacjenta,

· cyfrowy wskaźnik rzeczywistej temperatury zlokalizowany na końcu rury,

· pewne połączenie kocyka z urządzeniem- zabazpiweczające przed przypadkowym rozalączeniem i umożliwiające jednocześnie obracanie rury wzglądem koca grzewczego,

· wbudowany licznik całkowitego czasu pracy, aby ułatwić prawidłowa konserwację urządzenia.

Koce grzewcze 200 sztuk ( 100 sztuk na górną część ciała, 100 sztuk na dolną część ciała )wykonane z dwóch warstw syntetycznego wlókna: polipropylenowego i poliuretanowego.

