OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie DZZ-383-46/11

Przedmiotem zamówienie jest dostawa lasera POLARIS 2 wraz z aplikatorem skanującym i sondą do laseroterapii  lub urządzenia równoważnego.

Aparat do laseroterapii Polaris 2 / urządzenie równoważne * wraz z aplikatorem skanującym i sondą

Parametry wymagane

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Wymiary
	 PODAĆ
	

	2.
	Programy/ Sekwencje  zabiegowe
	 PODAĆ
	

	3.
	Rodzaje naświetlania pola zabiegowego
	 PODAĆ
	

	4.
	Siłownik pneumatyczny
	TAK 
	

	5.
	Obrót głowicy w dwóch osiach
	TAK 
	

	6.
	Podstawka do urządzenia z hamulcami
	TAK
	

	7.
	Zasilanie sieciowe 220-240V oraz zasilanie akumulatorowe
	TAK
	

	8.
	Regulacja mocy sond i aplikatorów od 25% do 100%
	TAK

PODAĆ
	

	9.
	Tryb emisji ciągły i impulsowy
	TAK
	

	10.
	Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu
	TAK
	

	11.
	Zakres częstotliwości 1-5000Hz
	TAK

PODAĆ
	

	12.
	Minimum dwa uniwersalne gniazda do podłączenia sąd
	TAK

 PODAĆ
	

	13.
	Zegar zabiegowy
	TAK
	

	14.
	Gwarancja urządzenia min 2 lata
	TAK

 PODAĆ
	

	15.
	Gwarancja sondy i aplikatora min 1 rok
	TAK 

PODAĆ
	

	16.
	min 2 bezpłatne  przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji i jeden przegląd na miesiąc przed upływem gwarancji
	TAK
	

	17.
	max. dopuszczalna liczba napraw w  okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy
	TAK
	

	18.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
	TAK
	

	19.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	TAK
	

	20.
	Wyposażenie standardowe: przewód sieciowy, instrukcja obsługi.
	TAK
	

	21.
	Bezpłatna instalacja urządzenia
	TAK
	

	22.
	Czas reakcji serwisu 5 dni od daty zgłoszenia.
	TAK
	

	23.
	Sonda punktowa IR 808nm/400mW
	TAK
	

	24.
	Aplikator skanujący R+IR 50 mW+400mW
	TAK
	


* niewłaściwe skreślić

