Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie                                 Olsztyn, 2010-09-02

ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

Tel. (89) 532-63-49, (89) 532-63-80

Postępowanie w sprawie dostawy bronchoskopu interwencyjnego, mediastinoskopu              w ramach programu ,,Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz mikroskopu lustrzanego DZZ-382-33/11

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zm.), dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie  z otrzymanym zapytaniem: 

Pytanie 1  

Dotyczy części 1, bronchofiberoskop interwencyjny, pkt.17 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaproponowania wraz z bronchofiberoskopem interwencyjnym pojemnika do sterylizacji?

Odp; Tak .

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1, przedmiot zamówienia

Prosimy o wyjaśnienie czy w tytule przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia: aparat do znieczulania z monitorowaniem

nie pojawił się błąd??

Odp: Tak, wystąpił błąd. Powinno być bronchoskop interwencyjny. Zamawiający poprawi błąd.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 7 oraz pkt. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisu dotyczącego terminu składnia ofert (06-09-2011) z oznaczeniem na kopercie (nie otwierać przed 05-09-2011).

Odp: Wystąpił błąd. Powinno być oznaczenie na kopercie: nie otwierać przed 06-09-2011. Zamawiający poprawi błąd.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy: § 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 

ust. 3 o następującej treści:

„Do momentu uiszczenia całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy.” 

Odp:Nie,  zgodnie z  SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy: § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w niniejszym ustępie z 2% do 0,1% ?

Odp: Nie, zgodnie z  SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy: § 9 ust. 2 oraz załącznik 1 część 1 pkt. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), w przypadku przekroczenia terminu, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach.’ ?

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy: § 9 ust. 3 oraz załącznik 1 część 1 pkt. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 naprawy tego samego istotnego elementu (…).” ?

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy: § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„(…) o ile naprawa trwała powyżej 5 dni roboczych.” ?

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe?

Odp: Nie, nie została wszczęta likwidacja.

Pytanie 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa( VAT ) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu.

Odp: Nie.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu o długości roboczej 540 mm, długości całkowitej 820 mm, polu widzenia 110 stopni, wychyleniach końcówki 180/100 stopni, średnicy kanału roboczego 2,5mm, średnica zewnętrzna końcówki 5,5 mm, średnica zewnętrzna sądy 5,6 mm, głębia ostrości 3-50 mm.

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Dot. Pkt. 15. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z jednorazowym, odłączalnym przyłączeniem ssaka. Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejsze zachowanie czystości aparatu i pewniejszą dezynfekcje.

Odp:Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dot. Pkt. 16. Prosimy o dopuszczenie światłowodu z adapterem pasującym do żródła światła posiadanym przez Zamawiającego.

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dot. części 2 pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści mediastinoskop o długości 17 cm

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza mediastinoskop o  dł min 17 cm.

Pytanie 15

Dot. części 2 pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze preparacyjne, watotrzymacz z zapinką o  długości 20 cm

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza  kleszcze preparacyjne, watotrzymacz z zapinką o  długości od 20 do 30 cm

Pytanie 16

Dot. części 2 pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne z kanałem ssącym o  długości roboczej 20 cm

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza  kleszcze biopsyjne z kanałem ssącym o  długości roboczej  od 20 do 30 cm
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Podpis kierownika zamawiającego                                                        

                                                                                                                        lub osoby upoważnionej

