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10-045 Olsztyn

Wyjaśnienia do postępowania DZZ 382-84/11 na dostawę siatek do korekcji cystoceli
1) Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1: 
● 25 szt. jednorazowych protez do korekcji cystocele, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici,

oraz

 ● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przezzasłonową?

2) Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2:

● 10 szt. jednorazowych siatek do leczenia cystocele i wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami ?
Odp: Decyzja o dopuszczeniu powyższych produktów zostanie podjęta dopiero po przedstawieniu próbek towaru i ich przetestowaniu przez operatorów.
