Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie                                 Olsztyn, 2011-10-26

ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

Tel. (89) 532-63-49, (89) 532-63-80

Postępowanie w sprawie dostawy różnych akcesoriów  i sprzętu

 DZZ-383-94/11

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) w związku z pytaniami jakie wpłynęły w sprawie postepowania dokonuje wyjaśnień i  modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę następujących zapisów:

Pytanie 1  

Czy w Części I Zamawiający dopuści fartuchy barierowe chirurgiczne wielokrotnego użytku standardowego ryzyka zgodne z Normą  PN-EN 13795. W polu krytycznym (przód fartucha oraz rękawy) wykonane z tkaniny 99% poliester 1% nitka węglowa o gramaturze tkaniny max 85 g/m2. W polu  mniej krytycznym (tył fartucha) wykonane z tkaniny 99% poliester 1% nitka węglowa o gramaturze tkaniny max 70 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z wymogiem Zamawiającego.

Odp; TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw

Odp: Zamawiający nie jest w stanie ułożyć takiego harmonogramu.

Pytanie 3

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §6 pkt 1  z 2% na 1% ?

Odp: NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §6 pkt 2  z 1% na 0,5% ?

Odp:NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy w Części I Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny barierowy wykonany w polu krytycznym z tkaniny odpornej na przesiąkanie słupa wody o wysokości 20 cm ?

Odp:TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający Części I odstąpi od wymogu paraprzepuszczalność 4400 g/m2/24h?

Odp: TAK

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zatem fartuch operacyjny standardowego ryzyka wykonany z dwóch tkanin: w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 140 g/m² o odporności na przenikanie cieczy 52 cm wysokości słupa wody, a w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze 100 g/m² o paroprzepuszczalności 425 g/m²*h?

Odp: TAK

Pytanie 8

Czy Zamawiający w części I Fartuchy Chirurgiczne dopuści Fartuchy chirurgiczne wykonane z tkaniny o paroprzepuszczaloności 5m2*Pa/W wg. normy ISO 11092 ? 

Odp:  TAK

Zamawiający modyfikuje następujące części ogłoszenia :

Przy wyborze oferty w części I zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą

Kryterium cena waga 50 % (Minimalizacja)

Ocena techniczna 50% (Maksymalizacja)

Zamawiający wymaga dostarczenia min 2 sztuk fartuchów barierowych jako probówek do postępowania
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Podpis kierownika zamawiającego                                                        

                                                                                                                        lub osoby upoważnionej

