Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie                                 Olsztyn, 2011-11-28

ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

Tel. (89) 532-63-49, (89) 532-63-80

Postępowanie w sprawie dostawy lampy operacyjnej  DZZ-383-106/11

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zm.), dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie  z otrzymanym zapytaniem: 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,5% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odp; Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sterowaną przy pomocy dwóch paneli umieszczonych na brzegach lampy oraz dodatkowo przy pomocy innowacyjnego systemu wbudowanych czujników sensorowych? Rozwiązanie to jest równie korzystne jak wymagane przez Zamawiającego, a nawet korzystniejsze, gdyż pozwala na bezdotykowe sterowanie lampą przez chirurga co znacznie ułatwia pracę.

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę pozwalającą na jej odpowiednie ułożenie przy pomocy jednego „sterylizowanego” uchwytu umieszczonego przy jednym z jej brzegów oraz dodatkowo za pośrednictwem 3 zewnętrznych uchwytów przy pozostałych  trzech brzegach lampy? Jest to doskonałe rozwiązanie, które pozwala na precyzyjne pozycjonowanie ułożenia lampy w polu operacyjnym.

Odp:  Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o stopniu ochrony obudowy równym IP 42?  Parametr ten jest wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności lampy.

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której natężenie światła wynosi 160 000 lux? Parametr ten jest znacznie korzystniejszy od wymaganego i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo pacjentów poddanych operacji. 

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 5000 K? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego i podnosi wartość użytkową lampy.

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której regulacja średnicy pola operacyjnego mieści się w przedziale od 250mm do 380mm? Podane parametry są korzystniejsze od wymaganych i ułatwiają pracę personelu medycznego.  

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z napięciem zasilania głowicy wynoszący 24VDC? Podany parametr zapewnia pełną wartość użytkową lampy.

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której maksymalny pobór mocy wynosi 160W? Parametr ten różni się od wymaganego, jest jednak optymalny i dostosowany do pozostałych parametrów technicznych lampy.

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zaliczaną do I klasy produktu? Jest to najkorzystniejszy parametr.

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 11

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampę wyposażoną w innowacyjny system wbudowanych czujników sensorowych? Podany parametr znacznie podnosi wartość użytkową lampy i zwiększa jej możliwości zastosowania.  

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści lampę z funkcją ,,Guide Lite’’ charakteryzująca się obniżeniem natężenia do 5 – 10 % natężenia maksymalnego , co daje lekką poświatę doskonałą do operacji endoskopowych  z białą barwą światła ?

Odp:Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w podwójny układ sterowania umożliwiający obsługę opraw za pomocą panelu naściennego – pilota oraz integralnego pulpitu sterowania lampy ?

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji natężenia oświetlenia 50 – 100 % ?

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści lampę z stałą temperaturą barwową 4500 K ?

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści lampę z średnicą plamy światła lampy 150 – 290 mm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści lampę z wskaźnikiem oddawania barwy czerwonej[R9] 92 ? 

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia 800 mm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 19

Czy Zmawiający dopuści lampę z trwałością źródeł światła 25 000 h ?

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy 300 W ? 

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 21

Czy w celu łatwego i szybkiego dostępu do lampy , Zamawiający wymaga , aby   ,, uchwyt brudny ‘’ reling był zamocowany na co najmniej 75 % obwodu kopuły lampy co znacznie ułatwi manewrowanie lampą ?  

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której sterowanie parametrami lampy odbywa się za pomocą panelu sterującego umieszczonego przy czaszy lampy, lub na panelu naściennym

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 23

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Diody LED w technologii LAS

Odp: Diody LED w Technologii LAS - kompensuje proces starzenia diod świecących (zmniejszania strumienia świetlnego), zapewniając tę samą wydajność świetlną przez wiele lat

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z temperaturą barwową wyższą od wymaganej, a jednocześnie posiadającą możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3500 do min 4700°K

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której oświetlenie endoskopowe jest innej barwy  niż zielone

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której max. Pobór mocy wynosi 110W

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której żywotność całego układu świetlnego wynosi powyżej 30000h?

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500°K

Odp: Zamawiający dopuszcza zarówno lampę zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, jak i lampę o parametrach zawartych w w/w pytaniu

Pytanie 29

Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia do sufitu?

Odp: Wysokość wynosi 3 m

Pytanie 30

Czy w miejscu montażu lampy znajduje sie wolna od innych mediów przestrzeń o wymiarach min 600x600

Odp: TAK

Pytanie 31

Czy w miejscu montażu lampy doprowadzone jest zasilanie potrzebne do działania lampy?

Odp: TAK

Pytanie 32

Prosimy o podania rodzaju stropu w miejscu montażu lampy?

Odp: Strop wykonany z płyt kanołowo- korytkowych

Pytanie 33

Prosimy o podanie jaki rodzaj pomieszczenia znajduje się powyżej miejsca montażu lampy i czy istnieje możliwość w przypadku konieczności montażu w nim kontr płyt do montażu lampy

Odp: Pomieszczenie jest to sala cięć na ostatnim piętrze budynku. W pomieszczeniu znajdują się inne lampy operacyjne.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 6 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

Za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% naliczonej wartości nie dostarczonego terminowo przedmiotu umowy.

Odp: NIE

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii z 5 dni do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność

Odp:Nie

Pytanie 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dostarczenia urządzenie zastępczego w przypadku przekroczenia terminu naprawy gwarancyjnej

Odp: NIE

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy złożyć e-mailem na adres: zamowienia@szpital.olsztyn.pl lub przesłać faksem pod nr /89/ 532-62-88 w terminie do dnia 02.12.2011  r. do godz. 10:30 a następnie potwierdzić poprzez złożenie oryginału w sekretariacie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn.
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Podpis kierownika zamawiającego                                                        

                                                                                                                        lub osoby upoważnionej

