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Miejski Szpital Zespolony

10-045 Olsztyn

ul. Niepodległości 44

                                                NIP 739-29-55-802

 tel. (0-89) 532 63 49, fax (0-89) 532 63 49 

e-mail: zamowienia@szpital.olsztyn.pl 

                  
Olsztyn, dn. 09.12.11.2011 r.

Dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego na 

 Dostawy szwów chirurgicznych 
sprawa nr DZZ-382-50/2011                                                                                                                                                                       


Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy               z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust. 1 ustawy) oraz modyfikacji jej treści (na mocy art. 38 ust. 4 ustawy),  zgodnie z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1 dot. Części nr 2 A

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w części dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok.  50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Odp.
Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2 dot.  Części nr 2A poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odp: 

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 dot. Części nr 2 B

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w części dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego,  powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-90 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach około 80% pierwotnej siły, po 21 dniach około 50% pierwotnej siły, po 28 dniach ok. 20% pierwotnej siły? 
Wnioskowane szwy są produktami równoważnymi do materiałów wymaganych przez Zamawiającego.

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odp: 

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dot. Części 2 C

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w części dopuści szwy syntetyczne, plecione,  wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni)?
Odp: 

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 dot.  Części nr 2C poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 48 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odp: 

Tak.

Pytanie 6 dot. Części nr 2C poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym 24mm o krzywiźnie 1/2 koła przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp: 

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 dot. Części nr 2 D

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w częsci dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )? 
Odp: 
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 dot.  Części nr 2 G poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu?
Odp:  

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 dot. uwzględnienia w umowie następującego zapisu:

„Wykonawca, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, może w przypadku zakończenia produkcji, wstrzymania produkcji, przekształceń własnościowych po stronie producenta zaoferowanych wyrobów lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, zmienić zaoferowany w ofercie produkt:

a) na tożsamy produkt tego samego producenta, lecz o innej nazwie/numerze katalogowym lub 

b) na tożsamy produkt innego producenta,

po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie lub niższej. Zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Produkt tożsamy musi spełniać wszystkie wymogi SIWZ.”

Odp: 
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 dot. § 3 ust. 4 projektu umowy:

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 3 ust. 4:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że towar jest wadliwy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić towar na wolny od wad na swój koszt w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji i otrzymania kwestionowanego towaru.”

Odp: 

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 dot. § 3 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw z 48 do 72 godzin w dni robocze od chwili złożenia zamówienia. 

Odp: 
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 dot. § 4 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wynikających wyłącznie ze zmiany przepisów prawa, np. zmiany stawki podatku VAT – gdzie w takim przypadku zmianie ulegała by cena jednostkowa brutto przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.”

Odp:
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 dot. Części nr 1 – C:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie tej pozycji do innej części, lub o umożliwienie składania w części nr 1 ofert na poszczególne pozycje (A, B, C ,D).

Odp: 
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 dot. Części nr 1 – D:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji szwu bez powleczenia z igłą o długości 7,92mm (zamiast 8mm), z igłą typu szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeśli tak, to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innej części.  

Odp: 

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 1, 4, 5 igły o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp: 
Tak.
Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 2, 7, 10 igły o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp:
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 13 igły o długości 6,4 mm i przekroju 150 mikronów oraz nici o długości 30 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp:
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 14 igły podwójnej o przekroju 150 mikronów i nici o długości 38 cm lub 45 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp:
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 3 pozycji 15 igły podwójnej o długości 6,2 mm i przekroju 150 mikronów przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części 3 pozycji 1 – 17 Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, monofilamentowy. Pozwoli to na postawienie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 – Część nr 2 i Część nr 3

W celu uzyskania bardziej korzystnych cen oraz umożliwienie konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie części nr 2 i nr 3 na mniejsze pakiety w rozróżnieniu na materiał szewny. Opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 i nr 3 obejmuje szwy o różnych właściwościach i zastosowaniu, połączone w jedną całość w taki sposób, który uniemożliwia uczciwą konkurencję preferując i wskazując tylko jednego wykonawcę.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 – Część nr 2 B

Czy Zamawiający w celu uzyskania bardziej korzystnych cen oraz umożliwienie konkurencji wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na pozycje od 1 do 44 dla części nr 2 B (Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poliglikonatem, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 60 – 70%  i czasie całkowitego wchłaniania 60 – 90 dni)? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 – Część nr 2 C

Czy Zamawiający w celu uzyskania bardziej korzystnych cen oraz umożliwienie konkurencji wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na pozycje od 1 do 15 dla części nr 2 C (Szew chirurgiczny pleciony, wchłanialny, składający się z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10), powleczenie: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 35/65), 50% stearynian wapnia)?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 – Część nr 3 A

Czy Zamawiający w celu uzyskania bardziej korzystnych cen oraz umożliwienie konkurencji wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na pozycje od 1 do 17 dla części nr 3 A (Szew syntetyczny , niewchłanialny, poliamidowy, monofilamentowy)? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 – Część nr 2B 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części nr 2B nici syntetycznych, plecionych, wchłanialnych w 60-90 dni wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia oraz nici syntetycznych, plecionych, wchłanialnych w 56-70 dni, wykonanych z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekanych kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydem stearylo wapniowym o podtrzymaniu węzła min. 80% po 2 tygodniach od implantacji co oznacza, że są to nici mocniejsze i bardziej wytrzymałe na zerwanie w krytycznym momencie zespolenia od nici opisanych w części nr 2B?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 – Część nr 2C 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części nr 2B nici syntetycznych, plecionych, wchłanialnych w 60-90 dni wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia oraz nici syntetycznych, plecionych, wchłanialnych w 56-70 dni, wykonanych z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekanych kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydem stearylo wapniowym o podtrzymaniu węzła min. 80% po 2 tygodniach od implantacji?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 – Część nr 2C 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji w części nr 2C, dotyczących siły podtrzymania tkankowego oraz czasu całkowitego wchłaniania – jako parametrów najistotniejszych dla właściwości i zastosowania materiałów szewnych?

Odp:

Siła podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach 75%, czas całkowitego wchłaniania: 56 – 70 dni.
Pytanie 28 – Część nr 2B  pozycje nr 1-33

Czy Zamawiający dopuszcza nić o długości 75cm?

Odp:

Tak: zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.  
Pytanie 29 – Część nr 2B  pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza nić o długości 90 cm?

Odp:

Tak: zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.  

Pytanie 30 – Część nr 2B  pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza nić o grubości 1? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31 – Część nr 2B  pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza nić o grubości 2-0? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32 – Część nr 2B  pozycja nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza nić o grubości 2-0? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 – Część nr 2B  pozycja nr 32 

Czy Zamawiający dopuszcza  igłę 2x6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp:

Tak. Zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.
Pytanie 34 – Część nr 2B  pozycja nr  33

Czy Zamawiający dopuszcza  igłę 2x6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 35 – Część nr 2B  pozycja nr 33, 37, 38, 41, 42, 43, 44

Czy Zamawiający dopuszcza  podwiązki o długości 150cm?

Odp:

Poz. 38 i 43 – tak. Zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.
Pozostałe poz. - Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 – Część nr 2B  pozycja nr 36, 40

Czy Zamawiający dopuszcza  podwiązki o długości 250cm?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37 – Część nr 2C  pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza  igłę 48mm?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38 – Część nr 2C  pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 65mm z pętlą o długości 120cm?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39 – Część nr 2C  pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza igłę stożkową 23mm i grubość nici 3-0? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 – Część nr 2C  pozycja nr 11 i 13

Czy Zamawiający dopuszcza podwiązki 12x60cm? 

Odp:

Tak. Zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.
Pytanie 41 – Część nr 2C  pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza podwiązkę 1x150cm? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42 – Część nr 3A  pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza nić o długości 90cm? 

Odp:

Tak. Zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.
Pytanie 43 – Część nr 3A  pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 25mm? 

Odp:

Tak. Zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.
Pytanie 44 – Część nr 3A  pozycja nr 6, 9, 11

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 20mm? 

Odp:

Tak. Zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.
Pytanie 45 – Część nr 3A  pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 15mm? 

Odp:

Tak. Zamawiający rozszerza zapis SIWZ o wnioskowany parametr przy utrzymaniu  wszystkich dotychczasowych zapisów SIWZ.
Pytanie 46 – Część nr 3A  pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 2x6mm, grubość nici 9-0 i długość nici 30cm? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 – Część nr 3A  pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 6mm i długość nici 13cm? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48 – Część nr 3A  pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza igłę 6mm, grubość nici 9-0 i długość nici 13cm? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 – Część nr 3A  pozycja nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza igłę konwencjonalnie tnącą? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 – Część nr 3A  pozycja nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza igłę konwencjonalnie tnącą i grubość nici 1? 

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie”.
Odp.
Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 52

Prosimy o dokonanie zmiany terminu dostaw z 48 na 72 godzin. 
Odp.
Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 53

Prosimy o dokonanie zmiany terminu wymiany towaru na wolnego od wad z 24 na 72 godzin.
Odp.
Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 54

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Odp.
Nie. Zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, iż utrzymuje dotychczasowy termin składania ofert.
W imieniu Zamawiającego

   Dyrektor

Miejskiego Szpitala Zespolonego                            

                                                                                                                  Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
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