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Miejski Szpital Zespolony

10-045 Olsztyn

ul. Niepodległości 44

                                                NIP 739-29-55-802

 tel. (0-89) 532 63 49, fax (0-89) 532 63 49 

e-mail: zamowienia@szpital.olsztyn.pl 

                  
Olsztyn, dn. 05.01.2012 r.

Dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego na 

 Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
sprawa nr DZZ-382-54/2011                                                                                                                                                                       


Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy               z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust. 1 ustawy) oraz modyfikacji jej treści (na mocy art. 38 ust. 4 ustawy),  zgodnie z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1 
Czy w pakiecie 10 pozycji 1 Zamawiający dopuści siatkę o rozmiarze 7,5x15 ? Wymagana jest  8cmx10-13

Odp.
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2 
Czy w pakiecie 10 pozycji 3 Zamawiający dopuści siatkę o rozmiarze 30x30?

Odp.: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 21 maski krtaniowej z oznaczeniami znajdującymi się na korpusie maski.

Odp: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6, pozycji 1 jednorazowego układu współosiowego „rura w rurze” o standardowej długości stosowanej w krajach UE wynoszącej 1,6m. Układ składa się z następujących elementów:

a) Rura zewnętrzna 30mm oraz wewnętrzna 18mm;

b) Obrotowy, antyzagięciowy łącznik kolankowy pacjenta z portem kapno i kapturkiem zabezpieczającym układ;

c) Dodatkowa gałąż wydechowa rozciągalna z pamięcią kształtu  o długości 0,5m;

d) Na wyposażeniu tester szczelności zarówno rury zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Właściwości i parametry układu dostosowane do stosowania niskich przepływów, zapewniają fizjologiczne parametry grzania i nawilżania dróg oddechowych pacjenta.

Odp: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 

2. Prosimy o dopuszczenie w poz.2 pakietu 6 jednorazowego, antybakteryjnego układ współosiowy  "rura w rurze",  o długości 1,6m o składzie:
a) Rura wewnętrzna 18mm, rura zewnętrzna 30mm,
b) Zintegrowany dren do pomiaru kapno;
c) Wejście 22F dla świeżych gazów;
d) Łącznik obrotowy L wyposażony w kapturek zabezpieczający od strony pacjenta;
e) Dodatkowa gałąż o regulowanej długości 0,5m, o zakończeniach 22F po obu stronach;
f) Łącznik prosty 22M/22M;
g) Tester szczelności dla rury wewnętrznej i zewnętrznej układu 

h) Dodatkowa gałąż o regulowanej długości 1,5m, z zakończeniami 22F po obu stronach

i) Bezlateksowy worek oddechowy 2L
Właściwości i parametry układu dostosowane do stosowania niskich przepływów, zapewniają fizjologiczne parametry grzania i nawilżania dróg oddechowych pacjenta.

Odp: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 
Dot. pak. 13 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, średnica igły punkcyjnej18G(cienkościenna), prowadnica  druciana  z końcówką J, rozszerzadło , strzykawka o poj.5 ml, cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, znaczniki dla kontroli położenia cewnika, przezroczyste końcówki , zaciski do krótkotrwałych przerw infuzji, skrzydełka mocujące przesuwane oraz stałe,; sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo w rozmiarach:
Dwuświatłowy 7F/20 cm i 30 cm – 16G,16G

Trójświatłowy 7F/20cm i 30cm - 16G,18G,18G

Oraz trójświatłowy, 12F/20cm - 16G,12G,12G dodatkowo wyposażony w strzykawkę z otworem w tłoku zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, umożliwiającą wprowadzenie prowadnika bez odłączania strzykawki aspiracyjnej, z drucianą  prowadnicą, igła punkcyjną 18 Ga,  dodatkową igłą punkcyjną w miękkiej kaniuli , igłą do kontroli ciśnienia, rozszerzadłem, skalpelem oraz opatrunkiem 24” x 36” ?

Odp: 

Tak.
Pytanie 7 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy i ewentualnej wymiany towaru wadliwego do 4 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Odp: 
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 

Prosimy Zamawiającego o zmianę §4 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: Zamawiający zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do złożenia zamówień na min. 80% jej całkowitej wartości.

Odp:  

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 
Prosimy Zamawiającego o dodanie do §4 ust. 4 wzoru umowy zastrzeżenia, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

Odp: 
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 

Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 2 do 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odp: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §12 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odp: 
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Pakiet  nr 10 pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuszcza siatkę polipropylenową monofilamentową w rozmiarze 22 x 35 cm?

Odp:
Tak.

Pytanie 13 Pakiet  nr 10 pozycja nr 3

Czy zamawiający odstąpi w pozycji nr 3 od wymogu aby w opakowaniach jednostkowych siatka nie była złożona oraz żeby była pakowana na płasko i zgodzi się na zaproponowanie siatki która w opakowaniu jednostkowym jest zrolowana?

Odp: 
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 pakiet 1, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze 24F/300cm lub 30F/300cm?

Odp: 
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren Redona „zawinięty” spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 pakiet 1, pozycja 9, 14, 15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów i ssaków uniwersalny o średnicy 4-10mm oraz 8-11mm?

Odp:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną standardową, z mankietem niskociśnieniowych oraz balonikiem kontrolnym?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 pakiet 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowy system do drenażu ran z drenem łączącym z zaciskiem do drenów Ch 8-18, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200ml lub 400ml?

Odp:

Tak: Zamawiający dopuszcza butelkę o poj. 200 ml.

Pytanie 22 pakiet 8, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 

pakiet 8, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganego przez Zamawiającego rozmiaru igły do biopsji.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji o długości 100mm. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp:

Tak: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 100 mm..

Pytanie 25 pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający miała na myśli igłę w rozmiarze 14G?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową w rozmiarze 7,5x15cm lub 9x13cm?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową złożoną w opakowaniu. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28 pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z filtrem z 1 końcówką, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej ze strzykawką z jednostronną skalą?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30 pakiet 13, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31 
pakiet 13, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera o następującym składzie:

- Cewnik dwuświatłowy/trójświatłowy skala  co 1 centymetr (skala numeryczna od 5-15 cm),poliuretan widoczny w promieniach RTG

- Na końcu cewnika centralny otwór oraz dwa naprzemianległe otwory boczne

- Końcówka cewnika koloru granatowego  o atraumatycznym zakończeniu

- Prowadnica w kształcie litery J z poręcznym urządzeniem do popychania (wykonana ze stali nierdzewnej)

- Rozmiar cewnika oznaczony na przeźroczystym cewniku, wyposażone w zaciski (16D.– 18M-18P.)

- 3 igłowe przeźroczyste  korki  z zakończeniem luer-lock

- 3 częściowa strzykawka o poj. 5 ml wykonana z polipropylenu, skalowana co 0,2 ml

- Igła wprowadzająca typu Y, umożliwiająca w prowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki (długość igły 70 mm)

- Skalpel z dużym uchwytem wykonany ze stali nierdzewnej

- Rozszerzacz –rozszerzona końcówka wykonany z polipropylenu o długości 100mm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina-folia) z otworem centralnym 60/90 mm?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32 pakiet 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z załączoną ulotką?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty o średnicy 10-14mm?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34 pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o długości 15cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ?

Odp:

Tak.
Pytanie 35 pakiet 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną o długości 38,2cm do rurek o średnicy 5,5?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 5,0mm i długości 83cm?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37 pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny w opakowaniu a’12sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości (tj. 10opakowań)?

Odp:

Tak.

Pytanie 38 

projekt umowy zakres §3, punkt 1 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostarczenia towaru do magazynu Apteki z 48godzin do 72godzin, od chwili złożenia zamówienia.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39 projekt umowy, zakres §6, punkt 1

Zwracamy się z prośba o zmniejszenie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
z 1% do 0,1% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 do pakietu 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 poz. 1 siatkę przepuklinową z polipropylenu, monofilamentowa rozmiar 7,6 x 15 cm lub 10 x 15 cm?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41 do pakietu 10 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 poz. 2 siatkę przepuklinową z polipropylenu, monofilamentowa rozmiar 30 x 30 cm?
Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42 Pakiet nr 8 poz 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły o długości 100 mm jako równoważnej do wymaganej 102 mm.

Odp:

Zamawiający dopuszcza igłę o długości 100 mm.
Pytanie 43 Pakiet nr 10 poz 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki przepuklinowej o rozmiarze 20cm x 30-35 cm w postaci złożonej. 

Odp: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44 Pakiet nr 11 poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do odsysania z filtrem posiadającego dwie zakrzywione końcówki wymienne. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp: 

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 24 godzin na  5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 Dot. §6 pkt.2 wzoru umowy

Paragraf 6 pkt. 2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 1% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej.  Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48 
Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie,że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie oświadczenia potwierdzającego dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności,aprobatę CE ( w zależności od klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, czyli np. zmiany przepisów celno-podatkowych, kursu walut, podatku VAT ?
Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 pakiet 13
Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środami publicznymi i zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu wymaga dostarczenia próbek oferowanych wyrobów, dokona podziału pakietu nr 13 na dwa osobne pod pakiety – 13a poz. 1 i 2 oraz 13b – poz. 3 oraz dopuści w zakresie pakietu 13a złożenie oferty z zestawami do kaniulacji żył centralnych wyposażone w 2 igły punkcyjne ( 5 i 7cm) o średnicy 18G, skalpel ( nr 11), delator o średnicy dostosowanej do średnicy cewnika, nitynolową prowadnicę, widoczne w RTG oraz EKG?

Odp:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51 Paragraf 3 umowy

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia
Odp.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52 Paragraf 3 ustęp 1 

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „WYKONAWCA dostarczać będzie sukcesywnie towar do magazynu Apteki własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko w ciągu 72 godzin od chwili złożenia zamówienia, które będzie składane telefonicznie lub fax'em przez Aptekę Szpitala. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej pod warunkiem zachowania wszystkich przewidzianych prawem wymogów. WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieczystości powstałych przy dostawie.”

Odp.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53 Paragraf 3 ustęp 4 

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, że towar jest wadliwy, WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie wymienić towar na wolny od wad na swój koszt w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia reklamacji.”
Odp.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54 Pakiet nr 2
Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 35, 37, 39, 41, takie jak dotychczas stosowane?
Odp.
Tak.

Pytanie 55 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga rurek z mankietem w kształcie stożka (w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi, posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy przez co ograniczającym się do minimum mikroaspirację, wykonanym z PCV, z drenem do odsysania o średnicy min. 4 mm? Według naszej wiedzy żaden z oferentów nie posiada w swoim asortymencie rurek wymaganych w SIWZ.

Odp.
Tak.

Pytanie 56 dot. Pakietu 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka w pakiecie nr 2 i wymagane będą rurki w rozmiarach: 35, 37, 39, 41?
Odp.
Tak; jest to oczywista omyłka Zamawiającego – vide pytanie 55.
Pytanie 57

Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych testowanych z powodzeniem w Państwa placówce – masek krtaniowych jednorazowego użytku, z mankietem 100% silikon, rurką oddechową z PCV o krzywiźnie jak w klasycznych maskach krtaniowych, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z lużnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu na całej długości rurki oddechowej. Maski są kompatybilne z procedurami MRI. W rozmiarach (1-6) i zakresach wagowych: < 5 kg; 5-10 kg; 10-20 kg; 20-30 kg; 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg; > 100 kg.
Odp.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Czy Zamawiający w celu miarkowania kar umownych zmniejszy wysokość kar umownych określonych w par. 6 ust. 1 do wysokości  1% niezrealizowanej części dostawy, o której mowa w par. 4 ust. 2?
Odp.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego w opakowaniu á12 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odp.
Tak.
Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2012 r.
W imieniu Zamawiającego

   Dyrektor

Miejskiego Szpitala Zespolonego                            

                                                                                                                  Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
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